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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha, como Instituciéon Prestadora de
Servicios de Salud, requiere realizar la contratacion para el servicio de: Calibracién de los
equipos biomédicos de la E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha incluidos sus
centros y puestos de salud, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente
y los requisitos basicos de habilitacién ante las entidades sanitarias.

Los equipos biomédicos deberan cumplir los requisitos establecidos en la normativa
sanitaria que le aplique, teniendo en cuenta que en control sanitario las acciones de
calibracion se haran de acuerdo a las indicaciones del fabricante, es asi como en este
ambito encontramos:

v Segun lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de la Proteccion
Social “Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de
comercializacién y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso
humano”.

v Resolucién 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccién Social “Por la cual
se definen los procedimientos y condiciones de inscripcién de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacion de servicios de salud”.

Ahora bien, en lo referente a control metrolégico legal, donde uno de sus componentes es
la calibracion, se encuentran las siguientes normas aplicables:

v Decreto 1595 de 2015 del Ministerio de Comercio, industria y turismo “Por el cual
se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
capitulo 7 y la seccién 1 del capitulo 8 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto
1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones” “Articulo 2.2.1.7.12.2. Servicios
de calibracién. Son proveedores de los servicios de calibracion: el Instituto
Nacional de Metrologia de Colombia (INM); los Institutos Nacionales de Metrologia
de otros paises, firmantes de acuerdo de reconocimiento con la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y los laboratorios de calibracion que
sean legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante
un certificado de acreditacion vigente emitido por el Organismo Nacional de
Acreditacion para cada magnitud especifica en la que ofrezca su servicios de
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calibracién, de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 (NTC-ISO/IEC 17025) o la
que la modifique, sustituya o adicione.”

v Decreto 2126 de 2015: "Por medio del cual se modifican los articulos 2.2.1.7.10.3.,
2.2.1.7.12.2. y 2.2.1.7.12.5 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015".

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere el servicio de calibracion de los equipos
biomédicos de la E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha incluidos sus centros y
puestos de salud con el fin de cumplir con los requisitos basicos exigidos por la secretaria
de salud y a su vez confirmar que los equipos biomédicos se encuentren en los rangos de
funcionamiento 6ptimos necesarios para garantizar la seguridad del paciente, prestacién
del servicio con calidad y oportunidad.

2. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

Servicio de Calibracién para los equipos biomédicos de la E.S.E Hospital Mario Gaitan
Yanguas de Soacha incluidos sus centros y puestos de salud.

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO O PRODUCTO A CONTRATAR

Para l|la prestacion del servicio el oferente debe cumplir con las siguientes
especificaciones minimas de cumplimiento:

a. La calibracién de los equipos se debe hacer segin la exigencia de normas
técnicas existentes/vigentes, por la cual el oferente debera presentar el método
o procedimiento utilizado en la calibracién internacional, nacional o que esté
validado internamente.

b. Los costos de viaticos, instalaciones, desplazamiento, envios y despachos,
deben ser asumidos por el oferente.

c. En caso de que se requiera el traslado de un equipo biomédico al laboratorio
del ofertante, este debera dejar un equipo en backup de las mismas
especificaciones por el tiempo que transcurra la calibracién de los equipos de la
institucion, con el fin de no afectar la prestacién del servicio sin costo adicional.

d. Debe contar con el personal competente para realizar las calibraciones, cumplir
con la titulacion como Ingeniero Biomédico, Tecnélogo en Electromedicina,
Técnico en Electromedicina, Electromédico o carreras afines, estudio respectivo
en Metrologia Biomeédica, estudios adicionales en metrologia, poseer
experiencia certificada, en la practica de esta actividad, con tarjeta profesional y
estar inscritos al INVIMA.

e. El oferente debe contar con equipos patrén o simuladores para cada una de las
magnitudes requeridas y asi cumplir con el objeto del contrato para ello debe
presentar los certificados de calibracién recientes (No superior a un afio) de
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha, como Institucién Prestadora de
Servicios de Salud, requiere realizar la contratacion para el servicio de: Calibracion de los
equipos biomédicos de la E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha incluidos sus
centros y puestos de salud, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente
y los requisitos basicos de habilitacién ante las entidades sanitarias.

Los equipos biomédicos deberan cumplir los requisitos establecidos en la normativa
sanitaria que le aplique, teniendo en cuenta que en control sanitario las acciones de
calibracion se haran de acuerdo a las indicaciones del fabricante, es asi como en este
ambito encontramos:

v Segun lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de la Proteccion
Social “Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de
comercializacién y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso
humano”.

v Resolucién 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccién Social “Por la cual
se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacién de servicios de salud”.

Ahora bien, en lo referente a control metrolégico legal, donde uno de sus componentes es
la calibracién, se encuentran las siguientes normas aplicables:

v Decreto 1595 de 2015 del Ministerio de Comercio, industria y turismo “Por el cual
se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
capitulo 7 y la seccion 1 del capitulo 8 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto
1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones” “Articulo 2.2.1.7.12.2. Servicios
de calibracién. Son proveedores de los servicios de calibracidn: el Instituto
Nacional de Metrologia de Colombia (INM); los Institutos Nacionales de Metrologia
de oftros paises, firmantes de acuerdo de reconocimiento con la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y los laboratorios de calibracion que
sean legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante
un certificado de acreditacion vigente emitido por el Organismo Nacional de
Acreditacion para cada magnitud especifica en la que ofrezca su servicios de
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calibracién, de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 (NTC-ISO/IEC 17025) o la
que la modifique, sustituya o adicione.”

v Decreto 2126 de 2015: "Por medio del cual se modifican los articulos 2.2.1.7.10.3,
2.2.1.7.12.2. y 2.2.1.7.12.5 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015",

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere el servicio de calibracion de los equipos
biomédicos de la E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha incluidos sus centros y
puestos de salud con el fin de cumplir con los requisitos basicos exigidos por la secretaria
de salud y a su vez confirmar que los equipos biomédicos se encuentren en los rangos de
funcionamiento 6ptimos necesarios para garantizar la seguridad del paciente, prestacion
del servicio con calidad y oportunidad.

2. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

Servicio de Calibraciéon para los equipos biomédicos de la E.S.E Hospital Mario Gaitan
Yanguas de Soacha incluidos sus centros y puestos de salud.

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO O PRODUCTO A CONTRATAR

Para la prestacion del servicio el oferente debe cumplir con las siguientes
especificaciones minimas de cumplimiento:

a. La calibracion de los equipos se debe hacer segun la exigencia de normas
técnicas existentes/vigentes, por la cual el oferente debera presentar el método
o procedimiento utilizado en la calibracién internacional, nacional o que esté
validado internamente.

b. Los costos de viaticos, instalaciones, desplazamiento, envios y despachos,
deben ser asumidos por el oferente.

c. En caso de que se requiera el traslado de un equipo biomédico al laboratorio
del ofertante, este debera dejar un equipo en backup de las mismas
especificaciones por el tiempo que transcurra la calibracién de los equipos de la
institucién, con el fin de no afectar la prestacion del servicio sin costo adicional.

d. Debe contar con el personal competente para realizar las calibraciones, cumplir
con la titulacion como Ingeniero Biomédico, Tecndlogo en Electromedicina,
Tecnico en Electromedicina, Electromédico o carreras afines, estudio respectivo
en Metrologia Biomédica, estudios adicionales en metrologia, poseer
experiencia certificada, en la practica de esta actividad, con tarjeta profesional y
estar inscritos al INVIMA.

e. El oferente debe contar con equipos patrén o simuladores para cada una de las
magnitudes requeridas y asi cumplir con el objeto del contrato para ello debe
presentar los certificados de calibracién recientes (No superior a un afio) de
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cada uno de los equipos Patrén o simuladores a utilizar, con su respectiva
trazabilidad de acuerdo a la normatividad vigente (DECRETO 1595 DE 2015 del
Ministerio de Comercio, industria y Turismo - Articulo 2.2.1.7.12.2.).

f. Los certificados de calibracion entregados al contratante como desarrollo de la
actividad, deben contener calculos numéricos y graficas donde se evidencie que
el equipo se encuentra dentro de los parametros requeridos por el fabricante
para su firme uso.

El servicio de calibracion se aplica para los siguientes equipos biomédicos: ver Anexo 1.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION

La modalidad de seleccion del presente proceso estara dada de acuerdo con el estudio de
mercado elaborado por la Subgerencia Administrativa de acuerdo con el procedimiento
establecido para ello, el cual hara parte integral del presente estudio previo; solo en el
evento en que por su naturaleza la modalidad de seleccién no esté supeditada a la
cuantia del proceso, es decir en los casos contemplados en el paragrafo tercero del
articulo décimo segundo de la resolucién 097 de 2018 por medio de la cual se expide el
manual de contratacion de la ese, especificamente los literales b, ¢, e, f, g, hi,j, k, | del
articulo 18 del acuerdo 001 de 2018.

4. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Criterios de calificacién técnica:

PARA LA EVALUACION TECNICA SE TENDRA EN CUENTA LOS SIGUIENTES
FACTORES:

El proponente debera presentar propuesta técnica en la que se sefialara en forma clara y
concreta el alcance de los servicios ofrecidos, REQUISITO CUMPLE- NO CUMPLE.

CRITERIO A EVALUAR CUMPLE / NO CUMPLE

Presentar Método o procedimiento utilizado en la calibracién
internacional, nacional o que esté validado internamente.

Presentar certificacion firmada por el representante legal donde los
traslados de un equipo biomédico del hospital, centro o puesto de
salud al laboratorio del ofertante, el equipo backup, los costos de
viaticos, instalaciones, desplazamiento, sean asumidos por el
oferente.
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Anexar las Hojas de Vida del personal que realiza la toma de datos
y la evaluacién de los resultados obtenidos, deben cumplir con
Titulacién  como  Ingeniero  Biomedico, Tecnélogo en
Electromedicina, Técnico en Electromedicina, Electromédico o
carreras afines, estudio respectivo en Metrologia Biomédica,
estudios adicionales en metrologia, poseer experiencia certificada
en la practica de esta actividad, con tarjeta profesional y estar
inscritos al INVIMA,

Presentar Certificados de Calibracién segun el Decreto 1595 de
2015, Articulo 2.2.1.7.12.2. no mayor a un afio (Anexar soportes a
la propuesta)

Los certificados de calibracién entregados al hospital como
desarrollo de la actividad, deben contener calculos numéricos y
graficas, deben ser entregados en medio fisicos y magnéticos,
cumplir con el requerimiento estipulado en la NTC-ISO/IEC 17025.
(Anexar modelo de certificado de calibracion utilizado en la
propuesta).

NOTA: El incumplimiento de las especificaciones técnicas minimas relacionadas sera
causal de rechazo de la oferta.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

El proponente debera acreditar experiencia en contratos ejecutados durante los tres (3)
afos anteriores a la fecha de entrega de la oferta, en servicios de calibracion de equipo
biomédico.

Para efectos de calificacion se verificaran méaximo dos (2) certificaciones de contratos, con
la asignacion de un puntaje para cada una, estas certificaciones deben contener:

- Nombre de |la persona natural o juridica contratante (direccion y teléfono).

- Nombre de la persona natural o juridica que presté el bien o servicio.

- Objeto del contrato.

- Fecha de iniciacion y terminacion del contrato o tiempo de ejecucién del contrato (dia,
mes y afio).

- Valor del contrato.

- Porcentaje de participacion (en caso de contratos celebrados como parte de un
consorcio o0 unién temporal).

- Recibido total o parcial a satisfaccién y cumplimiento.

- Nombre, firma y cargo de quien expide la certificacion.

Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parametros no se tendran en
cuenta para efectos de evaluacion.
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Para efectos de la evaluacién de experiencia se tendran en cuenta unicamente las
certificaciones de contratos cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial
estimado.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con los requerimientos de la E.S.E
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS.

b. Prestar directamente por personal capacitado e idéneo con la titulacion como
Ingeniero Biomédico o carreras afines, estudio respectivo en Metrologia
Biomédica, poseer experiencia certificada minimo un (1) afio en la realizacién de
esta actividad y estar inscritos al INVIMA, contratado por el oferente y bajo su
responsabilidad, dicho personal debera presentar documentacion al inicio de las
actividades en el hospital, centros y puestos de salud como el carnet de la
empresa y carnet de ARL al ingreso, asi como la utilizacién de todos los elementos
de proteccién personal, teniendo en cuenta los protocolos establecidos por la
institucion para el manejo de COVID-19.

c. Calibrar los equipos segun exigencia de normas técnicas existentes/vigentes.

d. El oferente debe garantizar que los equipos seran evaluados basandose en los
estdndares de fabricacién y manuales de los equipos.

e. Realizar las actividades de Calibracién al equipo biomédico segln el cronograma,
el cual se debe establecer con el acta de inicio del contrato, entre el oferente y el
Ingeniero Biomédico del hospital.

f. En caso de que se requiera el traslado de un equipo biomédico al laboratorio del
ofertante, este debera dejar un equipo en backup de las mismas especificaciones
por el tiempo que transcurra la calibracion de los equipos de la institucién, con el
fin de no afectar la prestacién del servicio sin costo adicional. Para este evento y
para el retiro de los equipos del hospital, se debe dejar autorizacion del
movimiento por escrito por el area biomédica y activos fijos.

g. El oferente se comprometera a realizar la calibracién del 100% de los equipos
relacionados en el contrato, semanalmente debera entregar un informe parcial en
el cual especifique el estado real de cada equipo junto a toda la informacién antes
mencionada.

h. El certificado de calibracion y las etiquetas no deben contener ninguna
recomendacion sobre el intervalo de calibracion, excepto que esto haya sido
acordado por escrito con la institucion.

i. Instalar etiqueta de calibraciéon a cada uno de los equipos biomédicos a los que se
le realiza calibracién, la cual contenga numero de certificado y fecha de
calibracién.

j- Se realizaran reuniones semanales con el fin de hacer seguimiento a novedades,
modificaciones y demas actividades que se presenten durante la ejecuciéon del
contrato.
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k. El oferente debera hacer la entrega de los certificados de calibracion como
maximo a los 5 dias habiles después de finalizadas las calibraciones segun
cronograma o segun condiciones pactadas con el area biomédica en medio fisico y
magnético.

I. Entregar Certificado de Calibracion (original y copia) de cada uno de los equipos
biomédicos con toda la informacién referente a su calibracién, en medio fisico y
magnético que cumpla con los requerimientos establecidos en la NTC-ISO/IEC
17025 y demas informacion pertinente.

m. Todo equipo que supere el error maximo permitido y no sea susceptible a ajustes,
debe ser notificado al 4rea biomédica de manera inmediata y por escrito.

n. Responder en forma directa por la adecuada prestacion de los servicios
contratados por el Hospital Mario Gaitan Yanguas, con criterios de oportunidad,
continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, pertinencia, seguridad, idoneidad y
competencia técnica.

o. Responder por los perjuicios que sufra la entidad por aquellos eventos cuya
responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento
humano que preste los servicios en nombre de este.

p. Mantener reserva sobre la informaciéon que le sea suministrada en desarrollo de
sus obligaciones.

g. Obrar de buena fe y lealtad en las distintas etapas contractuales evitando
dilaciones y en trabamientos.

r. Suministrar las herramientas y equipos necesarios (adecuados) para el desarrollo
de las actividades de calibracién, las cuales son de propiedad del contratista asi
como la responsabilidad por su estado y funcionamiento.

s. Realizar las calibraciones dentro del horario de disponibilidad del servicio en el que
se encuentren los equipos.

t. Informar minimo con 15 dias habiles de anticipacién al plazo de ejecucién del
contrato, si se presenta alguna novedad que afecte el cumplimiento del porcentaje
faltante de sus obligaciones adjuntando el soporte respectivo.

u. El oferente a contratar asumira los gastos de transporte tanto de los equipos de
medicién en caso de ser necesario el traslado al laboratorio de metrologia
especializado en otra ciudad o en la misma y de su personal a los diferentes
centros y puestos de salud.

v. El oferente debera definir si el equipo aprueba o no la calibracion realizada
mediante un formato de evaluacién anexo a cada certificado de calibracion, e
informar de manera inmediata por escrito al supervisor del contrato.

w. El contratista debera dar cumplimiento durante la ejecucién de la orden a la
Legislacién de Seguridad y Salud Ocupacional y los protocolos de bioseguridad
establecidos por la institucién para el manejo del COVID-19.

X. En caso que durante la ejecucién del contrato se evidencia que alguno de los
equipos objeto de calibracion no puede ser objeto de calibracion por razones
tecnicas debera ser informado inmediatamente al supervisor del contrato,
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anexando informe técnico que asi lo justifique, del mismo modo incluir concepto
sobre el uso que debe déarsele al equipo que no pudo ser objeto de calibracion.
y. Las demas que se le impongan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El analisis del riesgo y la forma de mitigarlo serdn definidos en la matriz de riesgos
adoptado por el hospital, para la adquisicién de los bienes y servicios.

Riesgos que se pueden presentar durante el periodo precontractual, contractual y
poscontractual.

ADMINISTRATIVOS
e Retrasos en la elaboracién del contrato y/o minuta y acta de inicio, que impidan el
inicio del mismo.
e No cumplimiento en el cronograma de la invitacién directa en las fechas
estipuladas.
¢ La no entrega oportuna del informe de los equipos que no pasan calibracién.

JURIDICOS
* Incumplimiento en las pdlizas que amparan el contrato.
e Falsificacién o adulteracién en documentos legales.
e No informar con antelacién la novedad de prérroga del contrato.

FINANCIEROS Y DE MERCADO
Errores de facturacién.

o Valores diferentes a los ofertados y descritos en el anexo.
o Fecha de factura vencida.
e Retraso en la entrega de factura.
RIESGOS TECNICOS OPERATIVOS Y DE FORMA DE MITIGARLO
EJECUCION

1. Metodologias inapropiadas de ejecucién en 1. Comprobacion previa de las metodologias
las actividades del servicio de calibracién utiizadas para la ejecucién de las
de los equipos biomédicos del hospital, actividades de calibracién de los equipos
centros y puestos de salud. biomédicos de anexo.

2. No cumplimiento de las especificaciones 2. Reuniones de seguimiento a la ejecucién
técnicas requeridas para la ejecucion del de los contratos entre las partes,
objeto contractual. levantando actas de las mismas.

3. Ejecucion del servicio de calibracion de 3. Verificacién previa y obligatoria del
equipo biomédico del hospital, centros y personal contratado para la ejecucion de
puestos de salud por personal no idoneo, las actividades donde se evidencien las
ni competente para el desarrollo de las competencias y experiencia en el campo.
actividades contratadas. 4. Comunicados previos en cambios de las

4. Modificacién y/o cambios en las fuentes fuentes de elementos para aprobacién por
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de elementos y/o equipos necesarios para
la ejecucién del contrato.

5. Retraso en la prestacion del servicio
técnico solicitado para el servicio de
calibracién de equipos biomédicos del
hospital, centros y puestos de salud que se

requiera.

6. Incumplimiento en la ejecucién de las
actividades programadas segun
cronograma.

parte de la supervisor del contrato.

5. Apoyo, comunicacién y seguimiento a las
actividades de la prestacion del servicio
técnico solicitado para la ejecucion del
objeto del contrato.

6. Seguimiento continuo del cumplimiento de
la ejecucion de las  actividades
programadas.

RIESGOS INTERNOS

RIESGOS EXTERNOS

1. Capacidades, fortalezas y debilidades del
| personal que participa en las etapas del proceso
de contratacién

2. Demora en procesos administrativos que
afecten el proceso de contratacién.

3. Disponibilidad de recursos econémicos para
adelantar el proceso

4. Deficiencias en el ejercicio de supervisién.

1. Inoportunidad en la legalizacién del contrato.
2. Falta de calidad en el bien y/o servicio
contratado.

3. Resistencia al trabajo articulado a las
necesidades institucionales.

4. No cumplimiento de medidas y planes de
mejoramiento frente al objeto contratado

FORMA DE MITIGARLO

FORMA DE MITIGARLO

1. Capacitacion al personal que interviene en el
proceso.

2. Establecer puntos de control en
procedimientos identificando barreras.

3. Verificacion previa y obligatoria con el area de
presupuesto para garantizar existencia de los
recursos.

4. Capacitacion a supervisores de contratos y
medicién de adherencia a las disposiciones que
rigen su ejercicio

los

1. Seguimiento oportuno y permanente por el
area competente y responsable de la
legalizacién del contrato, con matriz que regule
tiempos de legalizacion.

2. Reuniones de seguimiento a la ejecucion de
los contratos entre las partes, levantando actas
de las mismas.

3. Seguimiento permanente al trabajo ejecutado
por el contratista segun las necesidades
institucionales.

4. Seguimiento de los compromisos adquiridos,
requiriendo a las partes y conminando su
cumplimiento.

7. USO DE BIENES O ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA ESE PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO A CONTRATAR

Para la prestacion del servicio que se pretende contratar, el contratista adjudicado dentro
del presente proceso de contratacion no hara uso de los bienes y/o elementos de la ESE,
Unicamente tomara mediciones técnicas sobre los equipos biomédicos del hospital,
centros y puestos de salud para que puedan certificar el correcto funcionamiento de los
mismos, por los cuales NO debera reconocer un monto.
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8. LAS GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

El contratista seleccionado se obliga a constituir por su cuenta y presentar a favor del La
E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA., una garantia Unica a favor
de Entidades Estatales expedida por una compaiiia de seguros legalmente establecida en
Colombia, que ampare los riesgos que a continuacién se enumeran a favor del tomador
y/o cliente, con los siguientes amparos:

a. Cumplimiento del objeto del contrato, el pago de las multas y demas sanciones
que se le impongan, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%), del
valor total del contrato y con una duracién igual al plazo de ejecucién del contrato y
seis (6) meses mas, contados a partir de la suscripcién del contrato.

b. Amparo de calidad del servicio, por una cuantia equivalente al quince (15%) por
ciento del valor total del contrato y con una duracién igual al plazo de ejecucién del

contrato y un (1) afio mas, contados a partir bsuscripcién del contrato.

é AUAD [y

é YON ALFARO GUEVARA PEOROE UE CHA\{ES CHAVES
Referente Ingenieria Biomédica /\ Fubgerente Administrativo y Financiero

PEDRO EN IQUEE%:DES CHAVES
Subgerente Administrativo y Financiero

ALEXANDRA GONZALEZ MORENO
Gerente
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Anexo 1
EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ES.E, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

ITEM EQUIPO MARCA MODELO SERIE No. ACTIVO SERVICIO
1 | DESFIBRILADOR SHILLER MEDICAL 108996106921 AMBULANCIAS
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY MEC 1200 AQ76101188 N/R AMBULANCIAS
3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PENLON PM8000 AAS5A-10701 13023 AMBULANCIAS
4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY MEC 1200 CC44129102 3510 AMBULANCIAS
5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY MEC 1200 €C-44129099 03484 AMBULANCIAS
6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN STAR 8000H H7150909021G 06983 AMBULANCIAS
7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY MEC 1200 €C-44129100 03498 AMBULANCIAS
8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN STAR 8000H H7150909028G 6998 AMBULANCIAS
S | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN IM70 360080-M18708170004 AMBULANCIAS
10 | sucCIONADOR SPARMAX N/R 071A00434 3465 AMBULANCIAS
11 | SUCCIONADOR PULMOMED 7ED N/R 3511 AMBULANCIAS
12 | SUCCIONADOR SPARMAX N/R 36233 03485 AMBULANCIAS
13 | syUCCIONADOR THOMAS N/R 36314 3500 AMBULANCIAS
14 | SUCCIONADOR SPARMAX N/R 071800059 6981 AMBULANCIAS
15 SUCCIONADOR SPARMAX N/R 071B-00013 6999 AMBLULANCIAS
16 | succiONADOR CA-MI N/R 106196 AMBULANCIAS
17 | TENSIOMETRO C | PRESTIGE PORTATIL N/R N/R AMBULANCIAS
18 | TENSIOMETRO BOOKANG PORTATIL 112987 N/R AMBULANCIAS
19 | TENSIOMETRO BOOKANG PORTATIL 106380 12771 AMBULANCIAS
20 | TENSIOMETRO BOOKANG PORTATIL 122987 12827 AMBULANCIAS
21 | TENSIOMETRO BOOKANG BOLSILLO 393811 N/R AMBULANCIAS
22 | TENSIOMETRO BOOKANG PORTATIL 132457 12834 AMBULANCIAS
23 | TENSIOMETRO SENSIMEDICAL SPHYGNOMANOMETER | N/R 02924 AMBULANCIAS
24 | TENSIOMETRO ALPK2 PEDIATRICO 627386 3480 AMBULANCIAS
25 | TENSIOMETRO SPHYGNOMANOMETER | PORTATIL N/R 3502 AMBULANCIAS
26 | TENSIOMETRO PEDIATRICO Cl PRESTIGE BOLSILLO 21627 3501 AMBULANCIAS
27 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | BIOROHM VITALSAVE RES1441 | 12140108 AMBULANCIAS
28 | ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3 SE3832309897291 4756 BIOMEDICA
29 | AUTOCLAVE DENTAL X RAY AUTOMAT 3000 1222 00910 CS. CAZUCA
30 | BASCULA PESA ADULTO DETECTO 2392 £12113-0018 651 C.5. CAZUCA
31 | DOPPLER FETAL COMEN STAR S000A 88195578 01014 C.S. CAZUCA
32 | pESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997002989 01015 CS. CAZUCA
33 | pESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997003269 969 C5. CAZUCA
34 | PESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100500 900 Sl ety
35 | PESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL- DBS 30121100313 ao1s G5 gAZCh
36 | TENSIOMETRO W.A BAUM CO PARED 10074271 HpssL 5 $ATER
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37 TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 140409060385 01009 C.5. CAZUCA
38 | TENSIOMETRO HONSUN BOLSILLO 106059 01011 C.5. CAZUCA
39 | TENSIOMETRO ALPK2 BOLSILLO 626027 00950 C.S. CAZUCA
40 | BASCULA PESA ADULTO SOEHNLE 130 KG N/R 1280 C.5. CHARQUITO
41 | BASCULA PESA ADULTO HEALTH O METER 140 KG N/R 1200 C.S. CHARQUITO
42 | BASCULA PESA BEBE HEALTH O METER 1522 KL 1522007477 5134 C.s. CHARQUITO
43 | TENSIOMETRO ALPK2 PARED 2388 1287 C.5. CHARQUITO
44 | TENSIOMETRO ALPK2 BOLSILLO N/R 1249 C.5.CHARQUITO
45 | AUTOCLAVE DENTAL X RAY AUTOMAT 3000 4321 00002 C.S. CIUDAD LATINA
46 | BASCULA PESA ADULTO SOEHNLE 130KG N/R 00120 C.5. CIUDAD LATINA
47 | BASCULA PESA ADULTO NO REGISTRA 160 KG N/R 8198 C.5. CIUDAD LATINA
48 | BASCULA PESA BEBE HEALTH O METER 1522 KL 1522009656 00115 C.S. CIUDAD LATINA
49 BASCULA PESA BEBE EAZZINI 20 KG N/R 00104 C.5. CIUDAD LATINA
50 DOPPLER FETAL COMEN STAR S000A 88195584 6823 C.S. CIUDAD LATINA
51 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997003112 105 C.5. CIUDAD LATINA
52 PESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100423 189 C.5. CIUDAD LATINA
53 RX ODONTOLOGICO GENDEX GX-770 771-1405291DP 00018 C.5. CIUDAD LATINA
54 | TENSIOMETRO FAZZINI BOLSILLO N/R N/R C.S. CIUDAD LATINA
55 TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 140407201625 110 C.5. CIUDAD LATINA
56 | TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 140408053425 179 C.5. CIUDAD LATINA
57 | TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 140409060595 00123 C.S. CIUDAD LATINA
58 | TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 110215111310 00058 C.S. CIUDAD LATINA
59 | TENSIOMETRQ PEDIATRICO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 150212005408 07596 C.5. CIUDAD LATINA
60 | TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DURASHOCK 150211164707 07595 C.5. CIUDAD LATINA
61 | AUTOCLAVE DENTAL X RAY AUTOMAT 3000 105 7617 C.S. DESPENSA
62 | BASCULA PESA BEBE HEALTH O METER 386KGS-01 3860004180 1340 C.S. DESPENSA
63 | DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX 304150-M13600550067 1468 C.S. DESPENSA
64 | pPESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997003220 1459 C.S. DESPENSA
65 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER S99KL 5997003021 1357 C.S. DESPENSA
66 | PESA ADULTO DIGITAL ELECTRONIC BODY TC-200-RT N/R 2198 C.5. DESPENSA
67 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997002984 1400 C.S. DESPENSA
68 | pESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100249 1356 C.S. DESPENSA
69 | TENSIOMETRO TYCOS PARED 89567937 1395 C.S. DESPENSA
70 | TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 110209094303 8815-1804 C.5. DESPENSA
71 | TENSIOMETRO ALPK2 BOLSILLO 428212 1472 C.S. DESPENSA
72 | TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DURASHOCK 140212085012 1410 C.S. DESPENSA
73 | TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN DURASHOCK 140212085024 1409 C.S. DESPENSA
74 | TENSIOMETRO PEDIATRICO NUBENCO PORTATIL N/R N/R C.S. DESPENSA
75 | AUTOCLAVE DENTAL X RAY AUTOMAT 3000 104 7618 C.S. GRANADA

La dltima versidn de cada documento serd la Gnica vdlida para su utilizacién y estard disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitdn Yanguas

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una version desactualizada

Pagina 12 de 24




FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
P CONTRATACION BIENES Y/O SERVICIOS
ier GLika venguse : : CODIGO JUR-FTO-11
] c-.....‘-?s‘-%-f“""""' PROCESO: GESTION JURIDICA VERSION 02
VIGENCIA 14/02/2019
76 | BASCULA PESA ADULTO DETECTO 2392 E12113-00296 803 C.S. GRANADA
77 | DOPPLER FETAL AEON TECHNOLOGY A100C A100C14010296 5346 C.S. GRANADA
78 | DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX Il 304150M13600550069 724 C.S. GRANADA
79 | ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP 50 109200053414 5348 C.S. GRANADA
80 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL MEDITECH G3H G3H1412T93 5330 C.S. GRANADA
81 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997002249 815 C.S. GRANADA
82 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 599T003039 750 C.S. GRANADA
83 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997003224 838 C.S. GRANADA
84 | PESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100453 810 C.S. GRANADA
85 | PESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100472 749 C.S. GRANADA
86 | pULSOXIMETRO EDAN H100B 316036M14400080027 723 C.S. GRANADA
87 | TENSIOMETRO ALPK2 BOLSILLO N/R 3592 C.5. GRANADA
88 | TENSIOMETRO TYCOS PARED 10074293 7654 C.S. GRANADA
R T .o Eé’;ii';g% 150212010957 7592 C.5. GRANADA
90 | TENSIOMETRO TYCOS PARED 59811833 747 C.5. GRANADA
91 | AUTOCLAVE MINIKLAV-6Y 12LTS N/R 571 CS. I1sta
92 | BALANZA PESA ADULTO HEALTH SCALE 200KG N/R 1030 C.S. ISLA
93 | BASCULA PESA BEBE HEALTH O METER 1522 KL 1522009641 1031 CS.ISLA
94 | DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX023448609 1134 C.S.ISLA
95 | PESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997003037 00901 CS.ISLA
96 | TENSIOMETRO ALPK2 PORTATIL 629191 13235 C.S. ISLA
97 | TENSIOMETRO ALPK2 PARED 3611 1160 C.S. ISLA
98 | TENSIOMETRO W A BAUM CO PARED 10074298 7649 CS. ISLA
99 | AUTOCLAVE DENTAL X RAY AUTOMAT 3000 53 1190/1937 | C.S.PABLO NERUDA
100 | BASCULA PESA ADULTO TENZO 180 KG N/R 7108 C.S. PABLO NERUDA
101 | BASCULA PESA ADULTO RICE LAKE RL MPS 2291200435 1583 C.S. PABLO NERUDA
102 | BASCULA PESA BEBE HEALTH O METER 386KGS-01 3860004022 1643 C.S. PABLO NERUDA
103 | DOPPLER FETAL HUNTLEIGH D920 JA-4-98-29951 1644 C.5. PABLO NERUDA
104 | pESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100106 1595 C.S. PABLO NERUDA
105 | TENSIOMETRO TYCOS PEDESTAL 49759728 1641 C.S. PABLO NERUDA
106 | TENSIOMETRO C.| PRESTIGE PORTATIL N/R 2099 C.S. PABLO NERUDA
107 | AUTOCLAVE DENTAL X RAY AUTOMAT 3000 1226 391 C.S. SANTILLANA
108 | BASCULA PESA ADULTO SOEHNLE 140 KG N/R 431 C.S. SANTILLANA
109 | pOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX 304150M13600550061 481 C.S. SANTILLANA
110 | ppsA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER 599KL 5997003123 546 C.S. SANTILLANA
111 | pESA ADULTO DIGITAL HEALTH O METER S99KL 5997003239 491 C.5. SANTILLANA
112 | pgsa BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100463 545 C.S. SANTILLANA
113 | pESA BEBE DIGITAL RICE LAKE RL - DBS 30121100123 494 C.S. SANTILLANA
114 | TENSIOMETRO WELCH ALLYN DURASHOCK 150212005247 7594 C.S. SANTILLANA
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115 | TENSIOMETRO WELCH ALLYN PARED 110215060751 492 C.S. SANTILLANA
116 | TENSIOMETRO ALPK2 PARED 2084 5740 C.S. SANTILLANA
117 | TENSIOMETRO RIESTER BIG BEN 150309956 7597 C.S. SANTILLANA
118 | TENSIOMETRO PEDIATRICO ALPK2 BOLSILLO 629678 6793 C.5. SANTILLANA
119 | AUTOCLAVE DENTOMAT AUTOMAT MC 100 0010 10874 C.5. SIBATE
120 | AUTOCLAVE OLSOTEK 1250AU 43790919 10697 C.5. SIBATE
121 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500015959 10760 C.S. SIBATE
122 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500014734 C.S.SIBATE
123 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500014798 10755 C.S. SIBATE
124 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500014784 10757 C.S. SIBATE
125 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500016004 10758 C.5. SIBATE
126 | gALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500014488 10759 C.S. SIBATE
127 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500014437 10941 C.S. SIBATE
128 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500015869 10810 C.S.SIBATE
129 | BALANZA ADULTO HEALTH O METER 450KL 4500015974 10756 C.5.SIBATE
130 | DESFIBRILADOR MINDRAY D3 £2-93017905 10790 C.S. SIBATE
131 | DESFIBRILADOR MINDRAY 03 £2-93017909 10920 C.S. SIBATE
132 | pOPPLER FETAL SUNRAY SRF618E P0244-03003-K3Q085 C.S. SIBATE
133 | DOPPLER FETAL COMEN STAR 5000A 88195725 2009 C.S.SIBATE
134 | ECOGRAFO SONOSCAPE 512 451943013 10923 C.S. SIBATE
135 | ELECTROCARDIOGRAFQ EDAN SE-601C 36251-M19305920003 C.S. SIBATE
136 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | PAVID T12000 36AIZC06015 10921 C.5. SIBATE
137 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270007 10824 C.S. SIBATE
138 | MONITOR DE SIGNQS VITALES | EDAN IM70 360080-M18C15270003 C.S. SIBATE
139 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270008 C.S. SIBATE
140 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270006 C.5. SIBATE
141 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270004 C.S. SIBATE
142 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270009 C.S. SIBATE
143 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270002 C.S. SIBATE
144 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN iM70 360080-M18C15270001 C.S. SIBATE
145 | MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M19412220009 10911 C.S. SIBATE
146 | pESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031375 C.S. SIBATE
147 | pESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031346 C.5. SIBATE
148 | pESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031323 10862 C.S. SIBATE
149 | pESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031280 10749 C.S. SIBATE
150 | pESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031349 10750 C.5. SIBATE
151 | PESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031460 10751 C.S. SIBATE
152 | pESA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031362 10752 C.5. SIBATE
153 | peSA BEBE DIGITAL HEALTH O METER 553KL 5530031454 10897 C.S. SIBATE

La dltima version de cada documento serd la Unica vilida para su utilizacién y estard disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitan Yanguas

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una version desactualizada
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